
Dealer: Deze handleiding MOET aan de 
eindgebruiker worden verstrekt.
Gebruiker: Lees deze handleiding VÓÓR u het 
product gebruikt en bewaar hem voor eventuele 
raadplegingen in de toekomst.
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c GEVAAR

NIET ROKEN tijdens gebruik van dit apparaat. Houd 

lucifers, brandende sigaretten of andere 

ontstekingsbronnen uit de kamer waarin dit apparaat zich 

bevindt en uit de buurt van de plaats waar zuurstof wordt 

geleverd.

Bordjes met NIET ROKEN moeten duidelijk zichtbaar 

zijn. Textiel en andere materialen die normaal gesproken 

niet branden, ontvlammen gemakkelijk en branden met 

grote intensiteit in met zuurstof verrijkte lucht. Het niet 

opvolgen van deze waarschuwing kan ernstige branden en 

materiële beschadiging veroorzaken en lichamelijk letsel 

of de DOOD tot gevolg hebben.

SIGNAALWOORD BETEKENIS

c GEVAAR
Gevaar geeft een op handen zijnde gevaarlijke 
situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, de 
dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.

m WAARSCH

UWING

Een waarschuwing geeft een mogelijk gevaarlijke 
situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, de 
dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP
Let op' wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, 
indien ze niet wordt voorkomen, kan leiden tot 
materiële schade of niet ernstig letsel, of beide.
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LOCATIE VAN HET ETIKET

Het etiket met het 
serienummer bevindt zich 
op het inlaatsamenstel van 

de resonator

Het etiket met de 
specificaties bevindt zich 
onderaan de achterzijde

Perfecto
2
™

VOOR BEDIENINGSINSTRUCTIES of WAARSCHUWINGEN (Zie de gebruiksaanwijzing)

GEVAAR - RISICO OP BRAND
NIET ROKEN - Houd ALLE ontstekingsbronnen buiten de kamer waarin dit product 
zich bevindt en uit de buurt van gebieden waar zuurstof wordt toegediend. Textiel, 
oliën en andere brandbare stoffen kunnen snel ontvlammen en zeer intens branden in 
met zuurstof verrijkte lucht. 

GEVAAR - ELEKTRISCHE SCHOK
Deksel NIET verwijderen. Doe een beroep op bevoegde onderhoudsmonteurs voor 
onderhoud en reparaties. 
Door een flowsnelheid onder de 0,5 l/min gaat het signaal bij mogelijke obstructie af (snel 
hoorbaar signaal)
Stel bij het vullen van de HomeFill® cilinders de flowmeter in op 2,5 l/min of minder.

HomeFill®
Compatibel
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SECTIE 1—ALGEMENE 
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SECTIE 2—EIGENSCHAPPEN

Zuurstofuitlaat

Flowmeter

Indicatorlampjes voor 
zuurstofzuiverheid / 
Defect en Power 
indicatorlampjes

Aan/uitschakelaar

Stroomonderbreker

Tijdmeter

Cabinet 
filter

ACHTERAANZICHT

*HF uitlaatNetsnoer
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SECTIE 4—TECHNISCHE 

BESCHRIJVING
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Technische beschrijving
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SECTIE 5—TYPISCHE 

PRODUCTPARAMETERS

Wisselstroom

Type BF-apparatuur

Apparaat ingeschakeld

Apparaat uitgeschakeld

Let op: raadpleeg bijgaande documentatie

NIET roken

Klasse II, dubbele isolatie

Niet beschermd

Dit product voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG voor 
medische hulpmiddelen.
De datum waarop dit product op de markt wordt 
gebracht, staat vermeld in de EG-verklaring van 
overeenstemming.

Elektrische vereisten: 230 VAC ± 10% (253 VAC/207 VAC), 50 Hz

Nominale ingangsstroom: 1,4 A 

Geluidsnivo: Gemiddeld 39,5 dBA

Hoogte: Tot 1828 meter boven zeeniveau zonder vermindering 
van het concentratieniveau. Niet aanbevolen voor gebruik 
boven 1828 meter

Concentratieniveaus 
zuurstofuitvoer:! " # $ % & ' ( )* + , * - , ) . / ) ( - , ( 0 - / 1 2 + . 3 ), / 3 - ( , ( ) ( 4 5 -+ 6 2 / . 7 6 - . ( + 3 - 8 - . - ( 9 ): + , ; - 0 - - . < = 7 ( , 1 ) - , > ?

Alle IRC5PO2AW / IRC5PAW modellen 87% tot 95,6% 
bij 0,5 tot 5 l/min

Maximum uitlaatdruk: 34,5 kPa ± 3,45 kPa (5 psi ± 0,5 psi) 

Flow bereik: 0,5 tot 5 l/min (maximum). Voor flow snelheden van 
minder dan 1 l/min raden wij het gebruik aan van de 
Invacare Flowmeter voor kinderen (IRCPF16AW).

@ A B C
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Signaal bij mogelijke obstructie: 0 l/min tot 0,5 l/min 
De concentrator detecteert een toestand die kan wijzen 
op een mogelijke obstructie van de zuurstofuitvoer.
Snel hoorbaar piepsignaal (dit signaal is gedeactiveerd 
wanneer er accessoires zijn aangesloten). Kan optreden bij 
een flowinstelling van 0,5 l/min of minder.

Gemiddeld vermogen 
Verbruik:

300 W
280 W @  3 l/min

Drukontlastingsmechanisme 
werkzaam bij:

241 kPa ± 24,1 kPa (35 psi ± 3,5 psi)

Verandering van de maximale 
aanbevolen flowsnelheid bij 
uitoefening van tegendruk van 
7k Pa:

0,7 l/min

Filters: Cabinet, HEPA-uitlaat en compressor-inlaat

Veiligheidssysteem: Uitschakeling bij overbelasting of stroomstoot. 
Uitschakeling bij hoge temperatuur compressor. 
Uitschakeling bij Hoge druk alarm. Uitschakeling bij Lage 
druk alarm. Batterijloos stroomuitvalalarm. Signaal bij 
mogelijke obstructie van het SensO2-zuurstofsysteem.

Breedte: 38,1 cm ± 1 cm (15 in ± 3/8 in)

Hoogte: 58,4 cm ± 1 cm (23 in ± 3/8 in)

Diepte: 30,5 cm ± 1 cm (12 in ± 3/8 in) 

Gewicht: 20,5 kg ± 1 kg (45 lbs ± 2 lbs)

Vervoersgewicht: 22,7 kg ± 1 kg (50 lbs ± 2 lbs)

Gebruiks-omgevings 
Temperatuur:

10 °C - 35 °C bij 20-60% relatieve luchtvochtigheid

Temperatuur uitstromende 
koelingslucht:

Minder dan omgeving +19 °C

Temperatuur zuurstofuitvoer: Minder dan omgeving +3 °C 

Cabinet: Schokbestendige, vlamvertragende kunststof behuizing die 
voldoet aan UL 94-V0

Geen AP/APG Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een 
ontvlambaar narcosemengsel

Standaards en regelgevende lijst: IRC5PO2AW/IRC5PAW
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3, 
IEC/EN 60601-1, A1, A2
IEC/EN 60601-1-2

Alleen IRC5PO2AW modellen
ISO8359
MDD 93/42/EEC, Bijlage I en IX

Modellen met CE-markering IRC5PO2AW

Elektriciteit: Geen verlengsnoeren

>
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IRC5PO2AW INDICATOREN

IRC5PAW INDICATOREN

Plaatsing: Niet dichter dan 30,5 cm van muren, meubilair of 
gordijnen om voldoende luchtdoorstroming te 
verzekeren. Vermijd hoogpolig tapijt en kachels, 
radiatoren en heteluchtroosters. Mag uitsluitend op de 
grond worden geplaatst.

Slangen: 2,1 m canule met een knikvaste slang van maximaal 15 m 
(NIET afklemmen)

Bedrijfsduur: Maximaal 24 uur per dag

Aanbevolen opslag- en 
transporttemperatuur:

-29 °C tot 65 E 94°C bij 15-95% relatieve luchtvochtigheid

Omgeving: Rook- en roetvrij. Geen begrensde ruimten (Voorbeeld: 
geen kasten)

Minimale bedrijfsduur: 30 minuten

ETIKET 
SYMBOOL 

O
2
 ZUIVERHEID INDICATIELAMPJES (LED)

SYSTEEM OK
O

2
 meer dan 85% (± 2%)

GROEN indicatielampje

O
2
 tussen 73% (± 3%) en 85% 

(±2%)
GEEL indicatielampje
A. Continu GEEL
B. GEEL knipperende sensor 
Storing
Bel een bevoegd technicus.

SYSTEEMSTORING 
O2 minder dan 73%
(± 3%)

ROOD indicatielampje
Continu geluidsalarm uitschakeling 
Sieve-GARD compressor

ETIKET 
SYMBOOL 

STATUS INDICATIELAMPJES (LED)

SYSTEEM OK GROEN indicatielampje

SYSTEEMSTORING ROOD indicatielampje
Continu geluidsalarm Sieve-GARD™ 
compressor 
Uitschakeling
Bel een bevoegd technicus.

O2

I/O
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SECTIE 6—

BEDIENINGSINSTRUCTIES

InleidingD E F G G H I J K L M K N M O N J H P J K H Q I G Q J I R G Q J O N S T O S K O R S U K K HQ N S Q U Q S G O O R V O T H G Q W X Y O J Q I O O N O R O W J H K N Q I M Z T O I J G G H SP [ [ P H P P J S P J F G G H I J K L I M Z O Q S J G Q J S O R G M Z J Q N S O W P \ O H X Y O JS Q O N J G U Q P O O N N O G I I R P N V O J ] O ^ M P N G R O _ H O M Z J I J H O O W I O O N Z K V OM K N M O N J H P J Q O F G G H I J K L J K O X ` R Q N Q I M Z K N S O H F K O W Z O O L JP P N V O J K K N S S P J F G G H I J K L M K N M O N J H P J K H I J Z O H P [ O G J Q I M ZV O R Q ] W E P P H S Q V F Q ] N P P N P N S O H O J a [ O N F G G H I J K L P L V Q L J O I a I J O \ O N XD E R O U O H P N M Q O H F P R G R P J O N F Q O N Z K O G G EF G G H I J K L M K N M O N J H P J K H V O T H G Q W J X b R I G U H P V O N K L [ H K T R O \ O NZ O T J \ O J G E F G G H I J K L M K N M O N J H P J K H c S Q O N J G M K N J P M J \ O J G ER O U O H P N M Q O H K [ J O N O \ O N X d O F O V O T H G Q W O H I Z P N S R O Q S Q N VU O H I M Z P L J \ O O H Q N L K H \ P J Q O K U O H G E M K N M O N J H P J K H O N S Q O N J P R IH O L O H O N J Q O T Q ] V O T H G Q W U P N G E M K N M O N J H P J K H X
Een ruimte kiezen

m WAARSCHUWINGe R K W W O O H f g g h i S O R G M Z J K [ O N Q N V O N U P N Z O J [ H K S G M J O N[ R P P J I Z O J N Q O J K [ O O N F P M Z J O K N S O H V H K N S c F K P R I O O N T O S K L O O NT P N W c E P P H S K K H S O R G M Z J K [ O N Q N V O N V O T R K W W O O H S W G N N O NH P W O N X Y K G S S O K [ O N Q N V O N U H Q ] U P N I J K L c Z P P H O N S O H V O R Q ] W O Xj R P P J I F G G H I J K L M K N M O N J H P J K H K [ O O N P L I J P N S U P N \ Q N Q \ P P R k lM \ U P N E P N S O N c V K H S Q ] N O N K L \ O G T O R O N XD W G N J O O N W P \ O H Q N G E Z G Q I W Q O F O N E P P H G S OF G G H I J K L M K N M O N J H P J K H Z O J V O \ P W W O R Q ] W I J W G N J V O T H G Q W O N X D EM K N M O N J H P J K H W P N K [ S O F E O N W E Q O R J ] O I V O \ P W W O R Q ] W U P N S O O N ON P P H S O P N S O H O W P \ O H V O H K R S E K H S O N X
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m n o p p q r s t u v t w v x w s q y s t q n x q z s { x s | x r s n y w w x x q { } ~n t q � s | x � } x w � t w � x q � x t � r s y w � } � { x � x w | x r v { q x � x w� � � } r v { x � q t � p v s � y q y � x s x q r t � � y � } w y � � � } w � x� x | q p } z x q r { y w � � x } � } w � � � x | q p } z } w x x w y w � x q x t � � x � } w �� y w { } x q | x r v { q x � x w n t q � s � z y w x q s t x � x } � x w � y s { x s y � � y q y y s� y z x q t w � x q { t p � w t � } � { x x u s � � x � p v { s } w � y y s � y w { x s y � � y q y y s� t x s o } v { } w x x w � t x � � x � x w s } � x x q � � x q s q x z | x � } w � x w t �� p v { s � x q � p } � } w � x w � t u � y � � x w s x � x q � } ~ � x w �
Opstelling� � � s x x z � x r s x z z x q � y w { x s w x s r w t x q } w x x w r s t � v t w s y v s �� � � x � t v { s } � x q y y w r � p } s x w � } w � } x w � t t q � x r v { q x � x w �

m WAARSCHUWING� x | x � t v { s } � x q � � � � | t � x w { x s y y w � x � x � x w � x } � � p � � x w �� x q n } r r x � � x } w � x w p } s � y y s y y w r � p } s } w � x w � t t q � x o p p q r s t u� � � � � � y s x q p } s � x | x � t v { s } � } w � r u � x r n t q � s � t t q � x v y w p � xs x q p � w y y q � x � y s } � w s � x | q y v { s �� � � � �   ¡ ¢ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¦ § ¨ © © ª £ ¦ « ¦ ¤ ª © ¬ ¦ £  ª ¦ ® ¯ ° � � � ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸® ¯ ° � � � ± ² ³ ´ µ ¶ ¹ © ¤ ¤ ¢ § º » ¢ · ¼ ¼ ¸ ® ¯ ° � � � ± ² ³ ´ µ ¶ ½ © ¤ ¤ ¢ § º » ¢ · ¼ ¾ ¶¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Â Ã Ç Â Ç È É Ê Ë Ì Ç Â Í Î Â Ï ÀÐ À Á Ñ Î Ç Â Ò Â Ê È Ó Ô Õ Å Ö Â Ã × Â Õ Ö Â Ç Â Ï Õ Å Î Î Â Â Ã Ç Ä Ë Õ Â Ã Õ È Õ Ô Â Õ É Â Å Î Ç Ë ÕÇ È È Ã Ç Â Í Ë Ò Ã Å Ø Ë Ì Õ Å Ï Ë Ë Ì Ö Â Ö Â Ê Â Ì À Ù Ã Ë Ë Å Ç Â Ç È É Ï Õ Â Ê Å Ö È É Ç ÂÒ Â Ê È Ó Ô Õ Å Ö Â Ã À
AFBEELDING 6.1    De bevochtiger vullenÚ À Û Õ Â Â Ø Â Â Ì É Î Ë Õ Ø È É Ï Ó Ô Ã È Â Ê Â Ì Ç Ã Ë Ë Å Â Ã Å Ì Ç Â Ö Ã È Â Í Å Ì Ç ÂÒ È Ê Â Ì Ã Ë Ì Ç Ê Ë Ì Ç Â Õ È Â Ö Ë Ì Ö Ï Ø Î Â É Ê Ë Ì Ô Â Õ Í Å Î Õ Â Ã Â Ì Ä Ã Å Ø Ç Â Ü ÂÊ È È Ã Ü Å Ó Ô Õ Å Ö È É Â Ì Ý Þ ß à á á â Ù ã ä å æ À Ð ç À

Bevochtigingsfles 
zonder dop

Bevochtigingsfles 
met dop
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AFBEELDING 6.2    Adapter van de bevochtigingsfles
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Breng de 
platkopschroevendraaier 

hier in
Toegangsklep 

van filter

Adapter van de 
bevochtigingsfles

Cabinet filter

Luchtscoop

Tabs

Gleuven
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AFBEELDING 6.3    Bevochtigingscompartiment

Aan/uitschakelaar� � �  ! " # $ $ % & ' ( ( ) * + + , % ( - (& , + . ( % / , ( 0 1 2 � � � 3 4 5 6 7 8 9 8: ; < = > ? = @ @ A B C D > E F G @ H = I @ @ JD A ? = K @ A L E > @ A ? ; K I I =M @ A = = I I @ N M O = E = A G = >G P P J Q @ J = @ I @ J N R @ @ AR = ? C J = A ? = S S T U V W P T X VY Y T Z V [ Y Y T X \ ] X ] T R X Y Z^ V Z Y _ _ Y [ Y Y Z T Y Y [Q V ^ P [ V T ` \ T W Z ] P T V V [ Z a
AFBEELDING 6.4   Aan/uits

chakelaar

Bevochti-
gingsfles

Bevochtigingscompartiment

Adapter 
van de 

bevocht-
igingsfles

Bevocht-
igingsfles

DETAIL "A" DETAIL "B"

Zuurstofslang

Zuurstofuitlaatconnector

Uitlaat 
bevochtigingsfles

Aan/uitsch
akelaar 
(I/O)
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AFBEELDING 6.5    Stroomsnelheid

SensO
2
 indicator voor zuurstofzuiverheid 
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Verklaring van de indicatielampjes voor 
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AFBEELDING 6.6    Verklaring van de indicatielampjes voor 

zuurstofzuiverheid - Model IRC5PO2AW

Verklaring van de indicatielampjes - 
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AFBEELDING 6.7    Verklaring van de indicatielampjes - Model 
IRC5PAW

Verstrekentijd-meter (Uurmeter) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
���

Automatische 

uitschakeling 

Gebruik back-up

Normaal

ROOD

GROEN

Bel leverancier



SECTIE 7—ONDERHOUD

Perfecto
2
™Reeks 150 Part No 1163146

SECTIE 7—ONDERHOUD
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Routineonderhoud

Het cabinetfilter reinigen
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ë ì í î ï ð ï ñ ò î ó ô õ ï ð î ö ÷ ï ø ö î ù ú û î ö î î ð ú ö ü ÷ ý þ ï ñ î ù ü ÷ ÿ ô ú ý î ï ðÿ ô ù û ý î î � ú ü � î ð ú � ü î ø ý î ñ ù ü ð ò ï ñ ô ÷ ì� ì � î ÷ ï ø ö î ù ñ ù ü ð ò ï ñ ò ù ü ñ î ð ô ø � ü ù î ð ú ü � ð ï î þ ÿ ö î ï ð ú ö ô ø ø î ù î ð ì
AFBEELDING 7.1   Het cabinetfilter reinigen

Het cabinet reinigen� ì í î ï ð ï ñ ò î õ î � þ ï ý ï ð ñ û î ö î î ð û ï ø ò � þ ï ú � ü þ ò î ø ï � �ù î ï ð ï ñ ï ð ñ ú û ï ò ò î ø î ð î î ð ð ï î ö � ú ó � þ ù î ð ò î ò ü î � ü ÷ ú � ü ð ú ì
De bevochtiger reinigen	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � ! � �" � � � � � � � � � � � � # � � � � � � � � � � � � � � � $ % � � � � � � � � � � � � � � � � � � � " � & � ' � � � � � �� � � � � � � � � � ( � %   
 ) � � � �� ì í î ï ð ï ñ ò î õ î � ü ó � ö ï ñ î ù ò ô ñ î ø ï � � ú ìë ì * ô ú � î û ï ð ý î î � ú ü � î ð ú � ü î ø � î û ô ÷ û î ö î î ð ü � ø ü ú ú ï ð ñ� ô ð ö ï î ð ò î ø î ð ÿ ô ö î ù î ð î î ð ò î î ø ô ý ï � ð ì� ì + � ü î ø ò î õ î � ü ó � ö ï ñ î ù ò ô ô ù ð ô ñ ù ü ð ò ï ñ û î ö � î î ö ÿ ô ö î ù ô ÷ î ð� þ ø � î û û î ö ñ î ò î ú ö ï ø ø î î ù ò ÿ ô ö î ù ö ü ö � î ö � î ï ø ò ô ö ü � ò îõ î � ü ó � ö ï ñ î ù ÿ ü ù ò ö ô ô ð ñ î ñ î � î ð ì
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AFBEELDING 7.2   Rapport preventief onderhoud 
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SECTIE 8—GIDS VOOR 

PROBLEEMOPLOSSING

SYMPTOOM: VERMOEDELIJKE 
OORZAAK:

OPLOSSING:

Alarm:

Korte pieptonen, 
lange pauze

Concentrator 
werkt niet, 
schakelaar is 
AAN.

Piep......piep......

Stroomuitval:

1. Netsnoer NIET 
aangesloten.

1. Steek stekker in stopcontact.

2. Geen stroom op 
stopcontact.

2. Controleer 
stroomonderbrekers of 
zekeringen van het huis. Bij 
terugkerend probleem een 
ander stopcontact gebruiken.

3. Doorgeslagen 
stroomonderbreker.

3.Drukknop/terugstelschakelaar 
Als er zich problemen 
voordoen, kunt u contact 
opnemen met de 
onderhoudsdienst. 

Alarm:

Continu

Concentrator 
werkt niet, 
schakelaar is 
AAN. 

Pieeeeeeeep....

Systeemstoring:

1. Apparaat is 
oververhit wegens 
geblokkeerde 
luchtinlaat.

1a. Verwijder en reinig 
cabinetfilters.

1b. Plaats zuurstofconcentrator 
op ten minste 30,5 cm afstand 
van muren, gordijnen of 
meubels.

2. Onvoldoende stroom 
op stopcontact.

2. Gebruik GEEN 
verlengsnoeren. Gebruik een 
ander stopcontact of 
stroomkring.

3. Interne reparatie 
noodzakelijk.

3. Bel technische dienst.
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GEEL of ROOD 
lampje brandt.

Alarm:
Continu
Alleen bij 
ROOD lampje.

* Alleen van 
toepassing op 
IRC5PO2AW 
modellen.

1. Lage 
zuurstofzuiverheid.*

1. Reinig of vervang filters.

2. Geknikte of 
geblokkeerde slang, 
canule of bevochtiger.*

2. Controleer op knikken of 
blokkeringen. Corrigeer, reinig 
of vervang artikel. Schakel de 
stroom na correctie 60 
seconden Uit en schakel de 
stroom vervolgens weer Aan. 

3. Flowmeter ingesteld 
op 0,5 l/min *

3. Controleer of de flowmeter 
ingesteld is op 1,0 l/min. of meer. 
Zie Typische productparameters 
op pagina 139.

4. Apparaat is 
oververhit wegens 
geblokkeerde 
luchtinlaat.

4a. Verwijder en reinig 
cabinetfilters.
4b. Plaats concentrator op ten 
minste 30,5 cm afstand van 
muren, gordijnen of meubels.

5. Onvoldoende stroom 
op stopcontact.

5. Gebruik GEEN 
verlengsnoeren. Gebruik een 
ander stopcontact of 
stroomkring.

6. Interne reparatie 
noodzakelijk.

6. Bel technische dienst.

GROEN lampje 
met GEEL 
knipperlampje.

1. Interne reparatie 
noodzakelijk.

1. Bel technische dienst.

SYMPTOOM: VERMOEDELIJKE 
OORZAAK:

OPLOSSING:
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Alarm:

Snel

Piep....piep...
Piep...piep

Signaal bij mogelijke 

obstructie

1a. Mogelijke interne 
obstructie in de
zuurstofroute.

1b. Geknikte of 
geblokkeerde slang, 
canule of bevochtiger.

1. Controleer op knikken of 
blokkeringen. 
Corrigeer, reinig of vervang 
artikel. Schakel de stroom na 
correctie 60 seconden Uit en 
schakel de stroom vervolgens 
weer Aan. 

2. Flowmeter ingesteld 
op 0,5 l/min

2. Stroomsnelheden van minder 
dan 1 l/min worden niet aanbevolen, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 : ; < = > 6? @ A B C 6 D 6 8 ; A A 8 : 3 = > 6 8 6 = B A 8 > DE 6 D F 3 5 = < < @ 7 3 4 C A 5 6 @ 3 4 : 6A 7 F D 8 9 G D 3 6 5 6 > 6 < G D 3 ; 6 6 8 > H

SYMPTOOM: VERMOEDELIJKE 
OORZAAK:

OPLOSSING:
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SECTIE 9—OPTIONELE 

ACCESSOIRESI J K L M N J O P J L Q R S L O J M J T U U J V V L S W J V X S Y O L L Z K J W Z W S Y N [ T T W \] ^ R T O P T T W P O J _ V U T O _ M J K L M ` T V V J O J O a b a c d e f g c b h] ^ R T O P T T W P [ J K L U i R S N J W e f j c b h] k W J U S V J l m n o J K L U i R S N J W p q M L ` d J R J W Z S O P J W J O er l s k t c u v w] x L d J t S M M X _ _ W V R L q U L d Q W J V V L W K L L W R i _ S V N J [ W _ S Z er y x b h h v w
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